Sænkningsreaktion
Prøvemateriale:

Natriumcitrat-stabiliseret veneblod. Prøven er holdbar 6 timer ved stuetemperatur.

Udstyr:

SR-rør med natriumcitrat.

Stativ til SR-rør.

Konverteret skala til aflæsning.

Minutur

Udstyr til SR kan ikke rekvireres hos KBA.
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Analyseprocedure:
1.
Udfør venepunktur på sædvanlig vis.

2.
Fyld SR-røret. Kontrollér at røret er korrekt fyldt.

3.
Vend SR-røret mindst 10 gange umiddelbart efter fyldning. Vent


derefter til blodet har stuetemperatur.

4.
Vend røret yderligere 10-15 gange, kontrollér at der ikke er koagler


i glasset og placér røret i stativet. Sæt minutur på 60 minutter.


OBS! Det er vigtigt at røret placeres præcist lodret.
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5.
Efter 60 minutter: Aflæs resultaterne direkte på skalaen i arb.enh. Ved aflæsning skal plasmaoverfladen flugte med 0-stregen på skalaen.

Fejlkilder:

Ukorrekt fyldt SR-rør.

Koagler i blodprøven.

For store temperaturudsving (f.eks. sollys, radiator).

Tiden ikke overholdt.

Synlig hæmolyse.







